FoodQS GmbH

Lebensmittelanalytik & Qualitatssicherung

@)

Prifbericht 13506427001

FoodQS GmbH, Miihisteig 15, 90579 Langenzenn

Werner Seip

Biozentrum GmbH & Co.KG
zum WeilRen Stein 32-36
35510 Butzbach- Ebersgéns

Probenummer 13506427

Probecode Kunde

Produktgruppe Bienenwachs

Probe Kunststoffbeutel verschweifit
Beschreibung Bienenwachs pestizidarm HA

301 Wachsverfdlschung 1 GC
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30.01.2023
Auftrag 192343
Eingangsdatum 27.01.2023
Probeneingang per Post
Probenahme durch Kunde
Menge 309 g (brutto)

Eingangstemperatur Raumtemperatur

PV55001 2019-04 Paraffin mittels Gaschromatographie-FID (akkreditiert)

(Hausverfahren)
Untersuchung 27.01.2023 - 30.01.2023
Analyt Bestimmungsgrenze Ergebnis
fremde Kohlenwasserstoffe Bsp. Paraffin, Ozokerit (50101) 1,0% <BG

Die erweiterte relative Messunsicherheit betragt 50% (Erweiterungsfaktor K=2 / Vertrauensintervall 95%). Hierbei ist die Probennahme

nicht berlicksichtigt.
BG = Bestimmungsgrenze

Quantifizierung basierend auf einem Paraffinwachs mit einem Schmelzpunkt von 53-57°C (ASTM D 87)

Bewertung:

Im Rahmen der durchgefiihrten Untersuchung konnte kein Zusatz mit fremden Kohlenwasserstoffen nachgewiesen

werden. Die Probe entspricht einem authentischen Bienenwachs.

PV55002 2019-04 Fettsduren mittels Gaschromatographie-FID (akkreditiert)

(Hausverfahren)
Untersuchung 27.01.2023 - 30.01.2023
Analyt Bestimmungsgrenze Ergebnis
Cerotinsdure (50104) 0,2% 1,3%
Palmitinsdure (50103) 1,0% 4,4 %
Stearinsdure (50102) 0,05 % 0,19%
Triglyceride (tier/pfl.) (50105) - negativ

Die erweiterte relative Messunsicherheit betrigt 24% (Erweiterungsfaktor K=2 / Vertrauensintervall 95%). Hierbei ist die Probennahme

nicht berlcksichtigt,
BG = Bestimmungsgrenze

Kriterien flir authentisches Bienenwachs: max. 9,5% Palmitinsdure; max. 0,6% Stearinsdure; max. 2,0% Cerotinsaure

Bewertung:

Im Rahmen der durchgefiihrten Untersuchungen konnte keine Abweichung des natiirlichen Fettsauregehaltes von
Bienenwachs nachgewiesen werden. Die Probe entspricht einem authentischen Bienenwachs.
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Das Ergebnis bezieht sich ausschlieRlich auf die dieser Untersuchung zugrundeliegenden Probe.

Der Prafbericht darf ohne schriftliche Zustimmung des Laboratoriums nicht auszugsweise vervielfaltigt werden.
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FoodQS GmbH

Lebensmittelanalytik & Qualitatssicherung
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Priifbericht 13506427002

FoodQS GmbH, Miihisteig 15, 80579 Langenzenn

Werner Seip

Biozentrum GmbH & Co.KG
zum Weilen Stein 32-36
35510 Butzbach- Ebersgéns

Probenummer 13506427

Probecode Kunde

Produktgruppe Bienenwachs

Probe Kunststoffbeutel verschweilit
Beschreibung Bienenwachs pestizidarm HA

316 Bienenwachs: Parameter RAL- GZ 041

PV45001 2008-01 Saurezahl titrimetrisch (akkreditiert)
nach Ph.Eur. 9.0
Untersuchung 27.01.2023 - 30.01.2023
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31.01.2023
Auftrag 192343
Eingangsdatum 27.01.2023
Probeneingang per Post
Probenahme durch Kunde
Menge 309 g (brutto)

Eingangstemperatur Raumtemperatur

Analyt

Bestimmungsgrenze Ergebnis

Saurezahl (45000)

- 18,5

Die erweiterte relative Messunsicherheit betrigt 6% (Erweiterungsfaktor K=2 / Vertrauensintervall 95%). Hierbei ist die Probennahme

nicht beriicksichtigt.
BG = Bestimmungsgrenze

Werte fiir authentisches Bienenwachs nach Ph.Eur 9.0 : weiles Bienenwachs (Cera alba) 17-24, gelbes Bienenwachs (Cera flava) 17-22

Bewertung:

Im Rahmen der durchgeflihrten Analyse entspricht die Probe den Vorgaben der Ph.Eur. 9.0 und RAL-GZ 041 fir

unverfalschtes Bienenwachs.

PV45201 2008-01 Verseifungszahl titrimetrisch (akkreditiert)

nach Ph.Eur. 9.0/0070
Untersuchung 27.01.2023 - 30.01.2023

Analyt

Bestimmungsgrenze Ergebnis

Verseifungszahl (45200)

= 98,2

Die erweiterte relative Messunsicherheit betrigt 9% (Erweiterungsfaktor K=2 / Vertrauensintervall 95%). Hierbei ist die Probennahme

nicht beriicksichtigt.
BG = Bestimmungsgrenze

Werte fiir authentisches Bienenwachs nach Ph.Eur 9.0 : weiBes Bienenwachs (Cera alba) 87-104; gelbes Bienenwachs (Cera flava) 87-102.

Bewertung:

Im Rahmen der durchgefiihrten Analysen entspricht die Probe den Vorgaben der Ph.Eur. 9.0 und RAL-GZ 041 fiir

unverfilschtes Bienenwachs.

PV45301-01-FQS 2018-09 Esterzahl (berechnet) (akkreditiert)

(Ph.Eur 9.0)
Untersuchung 27.01.2023 - 30.01,2023
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316 Bienenwachs: Parameter RAL- GZ 041 (Fortsetzung)
PV45301-01-FQS 2018-09 Esterzahl (berechnet) (akkreditiert)

(Ph.Eur 9.0)
Untersuchung 27.01.2023 - 30.01.2023

r Analyt Bestimmungsgrenze Ergebnis l
Esterzahl (45300) Z 79|

BG = Bestimmungsgrenze
Werte fiir authentisches Bienenwachs nach Ph.Eur 9.0:70-80

Bewertung:
Im Rahmen der durchgefiihrten Analysen entspricht die Probe den Vorgaben der Ph.Eur. 9.0 sowie RAL-GZ 041 fiir
unverfalschtes Bienenwachs.
PV-45401-01-FQS 2018-09 Verhiltniszahl (berechnet) (akkreditiert)
pH.Eur. 9.0
Untersuchung 27.01.2023 - 30.01.2023

Analyt Bestimmungsgrenze Ergebnis
Verhéltniszahl (45400) - 4,3

BG = Bestimmungsgrenze
Werte fiir authentisches Bienenwachs nach RAL-GZ 041: 3,3-4,3

Bewertung:

Im Rahmen der durchgefiihrten Analysen entspricht die Probe den Vorgaben der RAL-GZ 041 fiir unverfilschtes
Bienenwachs.

DGF M-I113(75) 2012-02 Tropfpunkt

DGF-Einheitsmethoden; Stand: 2019
Untersuchung 27.01.2023 - 30.01.2023

Analyt Bestimmungsgrenze Ergebnis
Tropfpunkt (45501) 35,0°C 63,0°C

BG = Bestimmungsgrenze
Werte fiir authentisches Bienenwachs nach Ph, Eur. 9.0.: 61-66°C / RAL: 61-65°C

Bewertung:

Im Rahmen der durchgefiihrten Analysen entspricht die Probe den Vorgaben der Ph.Eur. 9.0 und RAL-GZ 041 fiir
unverfalschtes Bienenwachs.

DGF-M-V-6 2012-02 Kohlenwasserstoffe gravimetrisch (akkreditiert)

(DGF M-V-6)
Untersuchung 27.01.2023 - 31,01.2023

Analyt Bestimmungsgrenze Ergebnis
Gesamtkohlenwasserstoffe (50106) 5,0 % 13,1%

Die erweiterte relative Messunsicherheit betragt 37% (Erweiterungsfaktor K=2 / Vertrauensintervall 95%). Hierbei ist die Probennahme
nicht berticksichtigt.
BG = Bestimmungsgrenze

Bewertung:
Im Rahmen der durchgefiihrten Analysen enspricht die Probe den Vorgaben der RAL-GZ 041,

Das Ergebnis bezieht sich ausschlieRlich auf die dieser Untersuchung zugrundeliegenden Probe.
Der Prufbericht darf ohne schriftliche Zustimmung des Laboratoriums nicht auszugsweise vervielfaltigt werden.
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Lebensmittelanalytik & Qualitatssicherung

Priifbericht 13506427003

FoodQS GmbH, Muhlsteig 15, 90579 Langenzenn Seite 1 von 2 zu Priifbericht 13506427003

Werner Seip

Biozentrum GmbH & Co.KG
zum WeilRen Stein 32-36
35510 Butzbach- Ebersgéns

02.02.2023
Probenummer 13506427 Auftrag 192343
Probecode Kunde Eingangsdatum 27.01.2023
Produktgruppe Bienenwachs Probeneingang per Post
Probe Kunststoffoeutel verschweifdt Probenahme durch Kunde
Beschreibung Bienenwachs pestizidarm HA Menge 309 g (brutto)

Eingangstemperatur Raumtemperatur

310 Pestizide/Varroazide in Bienenwachs

PV56001 2022-09 Pestizide per GC-MS (akkreditiert)
(Hausverfahren)
Untersuchung 27.01.2023 - 01.02.2023

Analyt Bestimmungsgrenze Ergebnis
Acrinathrin (40005) 0,500 mg/kg <BG
Cyfluthrin (30000) 0,500 mg/kg < BG
Cypermethrin (30001) 0,500 mg/kg < BG
Deltamethrin (30002) 0,500 mg/kg < BG
Iprodion (40008) 0,500 mg/keg <BG
lambda-Cyhalothrin (40047) 0,500 mg/kg <BG
Tetradifon (40007) 0,500 mg/kg <BG
Vinclozolin (40004) 0,500 mg/kg <BG

Die erweiterte relative Messunsicherheit betriagt 50% (Erweiterungsfaktor K=2 / Vertrauensintervall 95%). Hierbei ist die Probennahme
nicht beriicksichtigt.
BG = Bestimmungsgrenze

Bewertung:

Im Rahmen der durchgeflihrten Untersuchungen und unter Beriicksichtigung der Bestimmungsgrenze konnten keine
Pestizide nachgewiesen werden.

PV56002 2022-08 Varroazide per GC-MS (akkreditiert)

(Hausverfahren)
Untersuchung 27.01.2023 - 01.02.2023

Analyt Bestimmungsgrenze Ergebnis
Brompropylat (31001) 0,500 mg/kg < BG
Coumaphos (31002) 0,500 mg/kg < BG

Die erweiterte relative Messunsicherheit betrégt 50% (Erweiterungsfaktor K=2 / Vertrauensintervall 95%). Hierbei ist die Probennahme
nicht beriicksichtigt,
BG = Bestimmungsgrenze
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310 Pestizide/Varroazide in Bienenwachs (Fortsetzung)

PV56002 2022-08 Varroazide per GC-MS (akkreditiert) (Fortsetzung)
27.01.2023 - 01.02.2023
Bewertung:
Im Rahmen der durchgefiihrten Untersuchungen und unter Berlicksichtigung der Bestimmungsgrenze konnten keine
Varroazide nachgewiesen werden.
PV56101 2022-07 Pestizide per LC-MS/MS (akkreditiert)

(Hausverfahren)
Untersuchung 27.01.2023 - 02.02.2023

Analyt Bestimmungsgrenze Ergebnis
Boscalid (40001) 0,500 mg/kg <BG
Chlorfenvinphos (40013) 0,500 mg/kg <BG
Fluvalinate (31004) 0,500 mg/kg <BG
Myclobutanil (40019) 0,500 mg/kg < BG
Tolylfluanid (40021) 0,500 mg/kg <BG

Die erweiterte relative Messunsicherheit betrigt 50% (Erweiterungsfaktor K=2 / Vertrauensintervall 95%). Hierbei ist die Probennahme
nicht berticksichtigt.
BG = Bestimmungsgrenze

Bewertung:
Im Rahmen der durchgefiihrten Untersuchungen und unter Beriicksichtigung der Bestimmungsgrenze konnten keine
Pestizide nachgewiesen werden.

Das Ergebnis bezieht sich ausschiieflich auf die dieser Untersuchung zugrundeliegenden Probe.
Der Prufbericht darf ohne schriftliche Zustimmung des Laboratoriums nicht auszugsweise vervielfaltigt werden.
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